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CxoaHo wiany 63. 3akoHa o jaBHuM HabGaBkama (,.Ci. rmacHuk PC™ 6p. 124/2012. 14/2015 u
68/2015, y nasvem tekcry: 3JH), moctaB/bamMo OAroBOope Ha MOCTaB/beHA MHTaba BE3aHUX 3a
JH 12/2016 — HadaBka XeMOCTATCKOI MaTepHja/ia, KOIMITAHOI BOCKAa W CETOBa 3a
apenaxy, 3a norpebe Cuyxde 3a xupypmke uHHTepBeHuuje (OIl 6.0ka), npema
cneundukaunjun Hapyunona.

INUTAIE:
Obracamo Vam se sa molbom za pojasnjenje u vezi Javne Nabavke 12/2016 Nabavka
hemostatskog materijala, kostanog voska | setova za drenazu, za potrebe sluzbe za hirurske
intervencije (op bloka).
Naime, u partiji pod rednim brojem 8. Narucilac je izmedju ostalog naveo da ““Set za vacuum
drenazu rane.....treba imati vakum, tj., “negativan pritisak 90mmHg...”. Obzirom da se
vakumski pritisak standardno izrazava u cm H2O (Pa), nase pitanje je, da li je Narucilac
greskom naveo da trazeni negativan pritisak/vakum bude izrazen u mmHg?
OJAI'OBOP:
Narucilac ¢e prihvatiti i vrednost negativnog pritiska (vakuuma) izrazenog i u
paskalima (Pa).
U zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji, za pritisak telesnih te¢nosti se najvise.
skoro iskljucivo, koristi termin za vrednost izrazen u mmHg. U skladu sa tim je i
konkursna dokumentacija.
Narucilac ¢e prihvatiti ponudu koja je izrazena u mmHg ili Pa. u taénoj vrednosti
trazenoj konkursnom dokumentacijom za partiju 8 (ImmHg je 133.32Pa. oaHocho
90mmHg je 11999.013Pa).

IIUTAIE:

Analizom konkursne dokumentacije za podnosenje ponuda, u otvorenom postupku za
javnu nabavku — Nabavka hemostatskog materijala, koStanog voska i setova za
drenazu, za potrebe sluzbe za hirur$ke intervencije (OP bloka), prema specifikaciji
naruéioca, broj JN 12/2016 za Partiju br.4 uocili smo odredene nejasnoce, te bismo
Vas zamolili za dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude za predmetnu
javnu nabavku.

Naime. u Partiji br. 4 REGENERISANA OKSIDISANA CELULOZA, VLAKNASTO,
FIBROZNOG TKANJA, apsorbujuc¢a, 2,5x5cm ili 2,56x5,1cm kao trazene dimenzije
dobra navedene su 2,5x5cm ili 2,5x5,1cm. Buduc¢i da je predvideno odstupanje za
duzinu celuloze 0,1 cm (duzina 5 ili 5,1cm), predpostavijamo da ce biti prihvatljivo
odstupanje u S$irini materijala za 0,1cm. Odnosno. pretpostavljamo da proizvod
dimenzija 2,6x5,1cm kao takav zadovoljava trazenu tehni¢ku specifikaciju, obzirom da
je odstupanje minimalno (<5%) §to za ovu vrstu i grupu proizvoda u smislu preciznosti
dimenzija proizvoda nema nikakav kvalitativni i upotrebni znacaj, odnosno korist za
pacijenta.

OJAI'OBOP:

Kako cy Beh, jeano3nadHo Ges TonepaHuMja W Yy ancofyTHOj BPeAHOCTH, HaBeJEHE

JMMEH3Hje Koje cy npuxsar/bhBe, KoMmucHja 3a jaBHY HaOaBKy OCTaje MpH CBOM

3aXTEBY.

Y beorpany. 18.03.2016. roqune KOMUCHUIJA 3A JABHY HABABKY



